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5.2.- Sensor piroeièctríc.
La Figura 5.2.1 mostra un esquema de detecció com el de la Figura 5.1.1
en el cas concret del sensor piroelèctric. La font és una mostra de vidre que té
una certa distribució de temperatures induïda per la irradiació del feix làser de
CÛ2. El modulador és un chopper que talla la radiació procedent de la mostra
amb una periodicitat que es pot escollir. L'òptica és una lent de seleniur de zenc
(ZnSe) que forma la imatge d'una zona de la superfície de la mostra sobre el
detector i està muntada a un extrem del cilindre que és, a més, el suport mecànic
del detector. A l'interior del cilindre la radiació passa a través d'un filtre
passabanda i d'una sèrie de diafragmes que també formen part de l'òptica del
sensor (no apareixen a la figura). El fotodetector és un detector piroelèctric que
està muntat a l'altre extrem del cilindre. Per últim, el senyal que dóna el detector
és tractat electrònicament amb un amplificador lock-in.
FIGURA 5.2.1.- Esquema del muntatge experimental utilitzat per fer
el seguiment de la temperatura superficial de les mostres durant el
tractament làser.
5.2.1 .-Modulador.
El modulador que es fa servir en el sensor piroelèctric és un chopper
d'aspes com el que es representa a la Figura 5.1.4(a) que gira accionat per un
motor pas a pas. Tot i que la detectivitat del detector piroelèctric és màxima per
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un freqüència de modulació VMAX « 1 Hz, els experiments de detecció no es
poden fer amb aquesta freqüència ja que, com s'ha comentat a l'apartat 5.1.3, es
necessiten respostes temporals de l'ordre de 0.1 s. Com que la detectivitat
disminueix notablement amb la freqüència de modulació, la solució de compromís
triada ha estat v = 20 Hz. Afortunadament, per aquesta freqüència el flux de
radiació procedent de les mostres de vidre és suficientment intens com per
obtenir una bona relació S/N en el sensor piroelèctric.
Com mostra la Figura 5.2.1, el chopper està muntat molt a prop del
detector, en un punt on el flux de radiació incident que no procedeix de la font és
pràcticament inexistent i la modulació es fa, per tant, només sobre la radiació
procedent de la font.
5.2.2.- Òptica.
Tal com mostra la Figura 5.2.1, el suport mecànic del sensor és un tub
cilíndric d'alumini. A l'extrem posterior del cilindre s'hi acobla el detector. Just
davant hi ha una ranura que permet el gir del chopper. Muntat a la part central del
cilindre hi ha un filtre interferencial passabanda que no apareix a la figura. Per
últim, muntada a l'extrem anterior del cilindre, hi ha la lent de ZnSe la missió de la
qual és formar la imatge d'una zona de la superfície de la mostra, o zona
superficial objecte, sobre el detector. Les dimensions del sensor i del cilindre
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FIGURA 5.2.2.- Transmitància espectral FIGURA 5.2.3.- Paràmetres de la lent de seleniur
del filtre passabanda. de zenc.
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El filtre transmet la radiació entre 5 i 6.5 ^m i la seva transmitància es
representa a la Figura 5.2.2. La lent és un menisc positiu sense cap recobriment i
els paràmetres geomètrics que la caracteritzen es troben reproduïts a la Figura
5.2.3. La transmitància del seleniur de zenc es representa a la Figura 5.2.4 i és de
l'ordre del 70 % entre 0.5 i 20 ^m. Per tant, el filtre és l'element que selecciona la
longitud d'ona de la radiació detectada. Per evitar l'aberració esfèrica en la
formació de la imatge de la zona superficial objecte sobre el detector, es col·loca
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FIGURA 5.2.5.- Formació de la imatge a través de l'òptica del sensor
piroelèctric.
Donada l'estructura mecànica del sensor, part de la radiació que arriba al
detector no procedeix de la zona superficial objecte sinó de zones veïnes i, per
tant, és soroll que cal eliminar. Aquesta radiació arriba al detector degut a la
reflexió en les parets internes del cilindre i també n'hi ha que hi arriba després
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d'una o múltiples reflexions sobre les superfícies de la lent, el filtre o la carcassa
del propi detector. Per evitar aquests efectes s'ha recobert la paret interna del
cilindre amb un material negre absorbent i s'ha col·locat una sèrie de diafragmes
interns que limiten, sense tallar-lo, el feix de llum procedent de la zona superficial
objecte.
La Figura 5.2.5 és un esquema de marxa de raigs corresponent a la
formació de la imatge de la zona superficial objecte sobre el detector. En ell
s'especifiquen les posicions dels plans objecte i imatge, les distàncies de treball i
la focal de la lent. Les dimensions del cilindre determinen les distàncies a' i s' en
l'espai imatge i l'òptica paraxial permet calcular les corresponents distàncies en
l'espai objecte mitjançant l'expressió:
-
a a f
on a i a' són Jes distàncies entre els plans principals de la lent ï els plans objecte i
imatge, respectivament i f és la focal de la lent, que val 63.51 mm per A, = 5.4 |j.m
(en la banda de transmissió del filtre). Donades les dimensions de la muntura
cilíndrica, la distància entre el detector i el pla principal imatge del la lent és a' =
131 mm. Per tant, la distància entre la zona superficial objecte i el pla principal
objecte de la lent resulta, segons (5.2.1) a = -123.3 mm. Llavors la distància entre
la superfície de la mostra i la del diafragma que encapçala el sensor és s = -1 18.2
mm. El diàmetre d'aquest diafragma, que és el diafragma d'obertura del sistema
òptic, és Da = 7 mm, mida que assegura l'eliminació de l'aberració esfèrica. La
mida de la zona superficial objecte es pot determinar a partir de la mida del
detector i de l'augment lateral del sistema òptic que és ß = aVa = y/y = -1 .06.
L'angle sòlid mesurat des del centre de la zona superficial objecte fins al
diafragma és:
Q = 2;r(1-cos 0 )= 2.753 • 1 (T3sr
on Q és l'angle format per l'eix òptic i la línia que uneix el centre de l'objecte i la
vora del diafragma (tg O = Dd /2s). Com que les dimensions de l'objecte són
petites en comparació amb la distància s, es considera que el valor de l'angle
sòlid és el mateix des de tots els punts de l'objecte.
5.2.3.- Detector.
El detector que porta aquest sensor és un detector piroelèctric P2613-07
de la casa Hamamatsu [Hamamatsu 1990-91]. La detectivitat espectral d'aquest
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tipus de detector és constant per totes les longituds d'ona IR. Cada un d'ells,
però, porta una finestra davant, la tranmitància de la qual determina la franja de
longituds d'ona a la que és sensible el detector. En aquest cas la finestra és de
fluorur de calci (CaF2) i la seva transmitància és pràcticament constant entre X =
0.2 i X = 7 u,m, tal com mostra la Figura 5.2.6. Aquesta transmitància és
compatible amb la del filtre que porta el sensor representada a la Figura 5.2.2,
que és, com ja s'ha dit, l'element que determina la longitud d'ona de la radiació
detectada. Les especificacions tècniques del detector que es troben al catàleg
com ara la detectivitat específica, les dimensions, la responsivitat, el NEP, el
temps de resposta, etc., s'han reproduït a la Figura 5.2.7. En particular, les
dimensions del detector determinen la resolució del sensor. Com que es tracta
d'un cercle de 2 mm de diàmetre i l'augment del sistema òptic és l ß I « 1 la zona
superficial objecte és també un cercle de la mateixa mida i 2 mm és, doncs, la
resolució espacial del sensor. De la resta de característiques del detector, la que
més afecta al funcionament del detector és la dependència de la responsivitat
amb la freqüència de modulació, que es representa a la Figura 5.2.8. Per una
freqüència v = 20 Hz la responsivitat baixa fins al 6% - 7% respecte al màxim que
correspon a la freqüència de 1 Hz. Això vol dir que si d'acord amb les
especificacions de la Figura 5.2.7 la responsivitat típica és de 1800 V/W a 1 Hz,
llavors a 20 Hz és de ~ 126 V/W. A més, degut al sistema d'amplificació lock-in
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FIGURA 5.2.6.- Transmitància el fluorur de calci en
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FIGURA 5.2.7.- Especificacions tècniques del detector piroelèctric segons










FIGURA 5.2.8.- Dependència de la responsivitat
del detector piroelèctric amb la freqüència de
modulació del sensor.
5.2.4.- Calibratge.
La resposta del sensor en funció de la temperatura ha estat calibrada
mitjançant la radiació emesa per un cos negre. Amb els resultats d'aquest
calibratge, s'ha comprovat que el funcionament del sensor és l'esperat d'acord
amb les seves especificacions tècniques. Per cada temperatura del cos negre es
té, tant la resposta en V que dóna el sensor, com la quantitat de radiació en W
que arriba al detector. Aquesta darrera es calcula fàcilment ja que la radiació
emesa pel cos negre en funció de la temperatura és coneguda (figura 4.3.4) i la
parí d'aquesta radiació que arriba al detector depèn de les característiques de
l'òptica del sensor que també són conegudes. El quocient entre la resposta i la
radiació incident és la responsivitat del detector, f?(V/W), i ha de coincidir amb la
que figura al catàleg.
Per completar el calibratge del sensor tenint en compte l'ús que se'n vol
fer, també s'ha comprovat quina és la seva resposta a la radiació procedent de
mostres de vidre de diferent gruix escalfades a temperatura uniforme. Com es
veurà, la resposta és independent del gruix, ja que el sensor s'ha dissenyat per
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mesurar només la radiació superficial, i a més coincideix amb la corresponent al
cos negre.
A la TAULA 5.1 hi figuren els resultats del calibratge fet a partir de la
radiació emesa per un cos negre a temperatures que van des de 200 fins a 1100
°C. El cos negre utilitzat és del model IR-564 de Graseby-lnfrared. La superfície
emissora és circular amb diàmetre variable entre sis valors que van des de Dcn -
0.3175 mm a Dcn = 26.4 mm. El calibratge s'ha fet amb Dcn - 15.25 mm (0.61) que
correspon a una superfície molt més gran que la zona superficial objecte, que és
un cercle de 2 mm de diàmetre. D'aquesta manera les condicions experimentals
són similars a les que es tindran en fer les mesures sobre vidre. Això no passaria












































A la Figura 5.2.9 hi ha la representació gràfica dels resultats de la TAULA
5.1 juntament amb els valors del senyal calculat teòricament tenint en compte les
característiques del sensor. El flux de radiació que arriba al detector prové
exclusivament de la zona superficial objecte i passa per l'òptica del sensor abans
d'arribar al detector. D'acord amb això, el càlcul del flux que arriba al detector per
una determinada temperatura, T, del cos negre es fa amb l'expressió:




Aem és la superfície de la zona superficial objecte que és un cercle de
diàmetre Dob = Ddet /ß = 1.887 mm on Ddet és el diàmetre del detector i ß és
l'augment lateral de l'òptica del sensor.
Q és l'angle sòlid amb el que arriba la radiació fins al diafragma d'obertura del
sistema òptic que, d'acord amb l'apartat 5.2.2 és Q = 2.753 • 10"3 sr.
z és l'emissivitat del cos negre i el seu valor éss = 0.99.
X-i i Xa són les longituds d'ona de tall del filtre interferència! amb valors A.i = 4
jam i A-2 = 7 j^m (veure Figura 5.2.2).
í-x,b(X,T) és la radiancia espectral del cos negre.
TI, Tfí i Tfn són les transmitàncies de la lent, el filtre i la finestra del detector,
respectivament. Per longituds d'ona amb valors compresos entre Xi i ^  les
transmitàncies de la lent i de la finestra són constants amb valors 7} = 0.7 i 7}n
= 0.95. La transmitància del filtre varia amb la longitud d'ona d'acord amb la
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FIGURA 5.2.9.- Corbes experimental i teòrica corresponents a la calibratge del sensor
piroelèctric.
Com que la resposta del detector piroelèctric és independent de la longitud
d'ona, el senyal teòric representat a la Figura 5.2.9 es calcula mitjançant el
producte:
S(7>0(7>/?(exp (5.2.3)
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on Rexp és la responsivitat del detector en VA/V. El valor de Rexp s'ha determinat a
partir dels valors de Sexp(T) que apareixen a la TAULA 5.1 i dels valors teòrics
<ï>(7) calculats amb (5.2.2) per les mateixes temperatures. Es comprova que el
seu quocient no depèn de la temperatura i és:
= R = 47
<D(T) exp
El total acord que s'observa a la Figura 5.2.9 entre Sexp(T) i S (T) indica, doncs,
que el detector piroelèctric treballa amb aquesta responsivitat. Tanmateix, a
l'apartat anterior s'ha vist que la responsivitat del detector segons el catàleg és R
A 126 V/W. El quocient entre aquesta responsivitat i l'experimental resulta RIRexp
« 2.7. Si es compara el valor pic-vall del senyal AC amplificat que dóna el lock-in
amb el senyal DC que dóna el mateix aparell com a resultat final de la mesura,
s'obté AC/DC = 2.7 que explica la relació observada entre la responsivitat
































Pel que fa a les mesures fetes amb el sensor de la radiació procedent de
mostres de vidre de diferents gruixos escalfades a temperatura uniforme, els
resultats experimentals es reprodueixen a la TAULA 5.2. La temperatura màxima
de les mostres ha estat de 600 °C, ja que per temperatures més altes les mostres
es deformen. Es comprova que el senyal és independent del gruix i per totes les
temperatures és més gran que el que s'obtenia amb el cos negre (TAULA 5.1).
Aquest increment té la següent explicació experimental: en primer lloc el control
de temperatura del forn utilitzat per escalfar les mostres no és de precisió, de
manera que és possible tenir desajustos de 15 a 20 °C; en segon lloc el soroll
tèrmic que comporta l'experiment de detecció és molt més elevat que en el cas
del cos negre. La representació gràfica del senyal que dóna el sensor en funció
de la temperatura del vidre es troba a la Figura 5.2.10 on, pels motius citats, el
valor de la temperatura del vidre s'ha incrementat 20 °C respecte als que figuren
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a la TAULA 5.2. A més, com que I'emissivitat del vidre en la direcció normal és ev
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FIGURA 5.2.10.- Senyal obtingut amb el sensor piroelèctric a partir de la radiado procedent
de mostres de vidre escalfades a temperatura uniforme en comparació a les obtingudes pel
cos negre i les calculades teòricament.
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5.3.- Sensor de seleniur de plom.
L'esquema de detecció de la Figura 5.2.1 és vàlid també pel sensor de
seieniur de plom (PbSe). En aquest cas la lent és de IRGN-6 i el fotodetector és
un detector quàntic de seleniur de plom que és sensible només a la radiació amb
longitud d'ona compresa entre X = 0.5 ^ m\K = 4.8 jam.
5.3.1 .-Modulador.
Ei modulador que es fa servir en aquest cas és un chopper circular amb
forats equidistants com el que es representa a la Figura 5.1. 4(b) i gira accionat
per un motor de corrent continu. La freqüència de modulació (chopping
frequency) és v = 600 Hz, ja que per aquesta freqüència la responsivitaí del
detector és suficient donada la quantitat de radiació que s'espera que arribi al
detector durant un experiment de polit.
5.3.2.- Òptica.
El suport mecànic del sensor és un cilindre d'alumini com en el cas
anterior. A l'extrem posterior del cilindre s'hi acobla el detector, just davant hi ha la
ranura que permet el gir del chopper i a l'extrem anterior del cilindre hi ha la lent
de IRGN-6. Es tracta d'una lent biconvexa de 12.5 mm de diàmetre i 20 mm de
focal nominal. Els paràmetres de la lent es troben reproduïts a la Figura 5.3.1 i els
seus valors són els que figuren a la TAULA adjunta (veure pàgina següent). La
transmitància de l'IRGN-6 es representa a la Figura 5.3.2, és de l'ordre del 90 %
entre 0.4 i 2.5 jam, es fa zero a partir de X = 5 i^m i, per tant, és compatible amb
l'interval de detectivitat del detector. Per evitar l'aberració esfèrica en la formació
de la imatge de la zona superficial objecte sobre el detector, es col·loca un
































FIGURA 5.3.1.- Paràmetres de la FIGURA 5.3.2.- Transmitància espectral de I' IRGN-6
lent de IRGN-6.
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Com ja s'ha vist pel sensor piroelèctric, no tota la radiació que arriba al
detector procedeix de la zona superficial objecte. Per tant, s'ha recobert la paret
interna del cilindre amb un material negre absorbent i s'han col·locat diafragmes
interns que limiten, sense tallar-lo, el feix de llum procedent de la zona superficial
objecte. En alguns experiments la limitació del feix s'ha fet mitjançant un con
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FIGURA 5.3.3.- Formació de la imatge a través de l'òptica del sensor seleniur
de plom.
La Figura 5.3.3 és un esquema de la marxa de raigs corresponent a la
formació de la imatge de la zona superficial objecte sobre el detector. S'ha pres f
= 21.37 mm que correspon a una longitud d'ona mitja dins de l'interval de
detectivitat del detector de seleniur de plom. Les dimensions de la muntura
cilíndrica i de la lent impliquen que s' = 42.43 mm i a' = 42.71 mm. Llavors,
d'acord amb (5.2.1), resulta que a = - 42.77 mm i, per tant, s = - 41.12 mm ha de
ser la distància entre la superfície emissora i la del diafragma que encapçala el
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sensor. El diàmetre d'aquest diafragma, que és el diafragma d'obertura del
sistema òptic, és Dd = 2 mm, mida que assegura l'eliminació de l'aberració
esfèrica. La mida de la zona superficial objecte es pot determinar a partir de la
mida del detector i de l'augment lateral del sistema òptic que és ß = ala = y/y = -
0.9986.
L'angle sòlid mesurat des del centre de la zona superficial objecte fins al
diafragma és:
Q. = 2;r(1-cos 9 )=1.857 • 1 (T3 sr
on 8 és l'angle format per l'eix òptic i la línia que uneix el centre de l'objecte i la
vora del diafragma (tg 0 = Dd /2s). Com que les dimensions de l'objecte són
petites en comparació amb la distància s, es considera que el valor de l'angle
sòlid és el mateix des de tots els punts de l'objecte.
5.3.3.- Detector.
El detector que porta aquest sensor és un detector fotoconductiu de PbSe
P791-02 de la casa Hamamatsu [Hamamatsu 1990-91], que treballa a
temperatura ambient. Com que és un detector quàntic, l'interval de detectivitat és
reduït i va des de X, = 1.5 jam fins a X = 4.8 jam. La tria del detector s'ha fet tenint
en compte que la radiació que es vol detectar prové de mostres de vidre amb
temperatures compreses entre 550 °C i 1100 °C. Calculant teòricament la radiació
emesa a aquestes temperatures es comprova que l'increment de radiació en
funció de l'increment de temperatura és màxim per longituds d'ona compreses
entre 1 i 4.5 ^ m que s'adapta suficientment a l'interval de detectivitat del detector
triat. Les especificacions tècniques del detector que es troben al catàleg com són
la detectivitat específica, les dimensions, la responsivitat, el NEP, el temps de
resposta, etc., s'han reproduït a la Figura 5.3.4. Entre elles, les dimensions del
detector determinen la resolució espacial del sensor. Com que es tracta d'un
quadrat de 3 mm x 3 mm i l'augment del sistema òptic és l ß I « 1 la zona
superficial objecte és també un quadrat de la mateixa mida i 3 mm és, doncs, la
resolució espacial del sensor. Com que la quantitat de radiació que arriba al
detector és suficientment gran, en alguns experiments s'ha col·locat un diafragma
circular de 1 mm de diàmetre just davant del detector amb el que la resolució
espacial queda reduïda a 1 mm. Hi ha altres característiques del detector que cal
destacar com són la seva resposta espectral representada a la Figura 5.3.5 i el
rang lineal dinàmic de la resposta en funció de la radiació incident que es
representa a la Figura 5.3.6 [Hamamatsu 89, Hamamatsu 1990-91].
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DETECTOR FOTOCONDUCTIU DE PbSe P791-02
Área sensible
Temperatura de treball
A,p long. ona responsivitat màxima
























FIGURA 5.3.4.- Especificacions de catàleg [Hamamatsu 1990-91
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FIGURA 5.3.5.- Detectivitat específica FIGURA 5.3.6.- Resposta del detector en
espectral del detector de PbSe. funció de la radiació incident.
Les dades del catàleg es donen totes per una freqüència de modulació v =
600 Hz, que a la vista del valor del temps de resposta no produeix cap efecte de
disminució de responsivitat degut a la modulació. En tots els experiments
realitzats amb el sensor de seleniur de plom les mesures han estat fetes a la
mateixa freqüència de 600 Hz, tal com s'ha explicat al paràgraf 5.3.1.
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La longitud d'ona per la qual la detectivitat és màxima s'anomena lambda
pic i en aquest cas val À,p = 3.8 jim. Segons les especificacions de la Figura 5.3.4,
la responsivitat del detector és Rp - 500 V/W quan la longitud d'ona de la radiació
incident és Xp i la freqüència de modulació és de 600 Hz. La responsivitat
espectral, R\, es troba multiplicant el valor de Rp per la corba de detectivitat
específica normalitzada entre O i 1, es dir:
pic
(5.3.1)
A aquesta responsivitat se li ha d'aplicar un factor de disminució degut al sistema
d'amplificació lock-in.
5.3.4.- Calibratge.
El calibratge del sensor de seleniur de plom s'ha fet seguint els mateixos
passos que en el cas anterior. Per un cantó s'ha mesurat la radiació emesa per
un cos negre a diferents temperatures i per l'altre s'ha calculat teòricament la
resposta esperada del sensor a les mateixes temperatures. També com en el cas
anterior, la calibratge es completa comprovant la resposta del sensor a la radiació
procedent de mostres de vidre de diferent gruix escalfades a temperatura
uniforme. Com es veurà, la resposta depèn del gruix de la manera esperada, i a













































A la TAULA 5.3 hi figuren els resultats del calibratge fet a partir de la
radiació emesa per un cos negre a temperatures que van des de 200 fins a 1100
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°C. La superfície emissora és un cercle de diàmetre Dcn = 15.25 mm (0.6'), molt
més gran que la zona superficial objecte, que és un cercle de 1 mm de diàmetre.
A la Figura 5.3.7 hi ha la representació gràfica dels resultats de la TAULA
5.3 juntament amb els valors del senyal calculat teòricament tenint en compte les
característiques del sensor. El càlcul es fa seguint els mateixos passos que en el
cas del sensor piroelèctric, però ara l'única transmitància que s'ha de considerar
és la de la lent i, més important, la responsivitat del detector de seleniur de plom
varia amb la longitud d'ona. Contemplant això, l'expressió resultant pel senyal
teòric és:
S(T) =Aem - Q - /L·&D • T, • Rexp -¡£-d¿ (5.3.2)
on:
• Aem = 0.7876 mm2.
• n = 1.857-10'3sr.
• s = 0.99.
• A.1 i À.2 són les longituds d'ona de tall del detector amb valors A,i = 1 .5 jam i X,2 =
4.8 firn (veure Figura 5.3.5).
• T/ és la transmitància de la lent que varia amb la longitud d'ona d'acord amb la
gràfica de la Figura 5.3.2.
• Rexp(V/W) és el factor de responsivitat que multiplica a la detectivitat específica
normalitzada del detector.
EI valor de Rexp s'ha determinat igualant els valors de SeXp(T) de la TAULA 5.3
amb els valors de S(T) calculats segons (5.3.2), on Rexp no és més que un factor
multiplicador. Aïllant-lo, es comprova que el seu valor no depèn de la temperatura
i és:
El total acord que s'observa a la Figura 5.3.7 entre Sexp(T) ¡ S(7) indica que el
detector de PbSe treballa amb aquesta responsivitat. D'acord amb el que s'ha
exposat al paràgraf anterior, però, el seu valor hauria de coincidir amb el de Rp =
500 V/W. El quocient entre la responsivitat del catàleg i l'experimental resulta
Rp/Rexp ~ 2.5 que és el factor que introdueix el lock-in per convertir el senyal de
sortida en un senyal DC. EI factor és mes petit que el que es tenia pel sensor
piroelèctric perquè el senyal AC és més quadrat en aquest cas que en aquell.
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Pel que fa al calibratge fet amb mostres de vidre, s'ha de tenir en compte
que la radiació que emeten depèn de dues variables, el gruix de vidre i la
temperatura. A la TAULA 5.4 es reprodueixen els resultats corresponents a
diferents temperatures, que van de 100 a 600 °C, i gruix constant, D = 17 mm.
Aquest gruix és suficient com per considerar que la mostra és un cos
perfectament absorbent a qualsevol longitud d'ona (òpticament gruixut) i, per tant,
el seu comportament s'ha de correspondre amb el del cos negre i ha de coincidir
amb els càlculs teòrics. En aquest cas les mesures han estat fetes sense posar el
diafragma davant del detector i, per tant, la superfície emissora que s'ha de
considerar per fer la comparació amb els valors teòrics és Aem = 9.025 mm2. A la
Figura 5.3.8 es mostren els resultats obtinguts amb el cos negre per aquesta àrea
emissora juntament amb els corresponents al vidre i als calculats teòricament. El
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senyal obtingut amb les mostres de vidre s'ha corregit com en el cas del sensor
piroelèctric, és dir, les temperatures s'han augmentat en 20 °C respecte a les de
la TAULA 5.4 i els valors Sexp s'han multiplicat pel quocient entre les emissivitats
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FIGURA 5.3.8.- Senyal obtingut amb el sensor de PbSe a partir de la radiació procedent de



























A la TAULA 5.5 es reprodueixen els resultats de la mesura de la radiació
emesa per mostres de vidre de diferents gruixos escalfades sempre a la mateixa
temperatura de 600 °C. A la gràfica de la Figura 5.3.9 es comparen aquests
resultats amb els que s'obtindrien teòricament tenint en compte el factor
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d'emissivitat del vidre en funció del gruix (veure apartat 4.5.1) i la responsivitat















FIGURA 5.3.9.- Senyal obtingut amb el sensor de PbSe per mostres de vidre de diferents
gruixos escalfades a T= 600 °C comparat amb el calculat teòricament.
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6.- EXPERIMENTS D'IRRADIA-
CIÓ LÀSER SOBRE EL
VIDRE. VALIDACIÓ DEL
MODEL TEÒRIC.
En aquest capítol s'analitza des del punt de vista teòric i experimental el
procés tèrmic del vidre en diversos experiments de poliment. A més, al final del
capítol s'afegeix un apartat on s'analitza breument la qualitat final de les
superfícies de vidre polides amb làser, necessari per plantejar la viabilitat
industrial futura d'aquesta nova tècnica.
El procés tèrmic s'analitza a partir d'una sèrie d'experiments d'irradiació
que, a més, s'han simulat teòricament amb els models 1D o 3D. La comparació
entre els resultats experimentals i els simulats serveix per validar aquests dos
models teòrics. Els experiments d'irradiació s'han dut a terme amb dos patrons
d'irradiància làser que corresponen a maneres diferents d'uniformitzar el feix
sobre les mostres. En els experiments descrits a l'apartat 6.1 la uniformització
del feix es fa mitjançant un mirall facetat o mirall integrador i la irradiació és
estàtica. Com que el làser utilitzat presenta una elevada coherència espacial, el
feix reflectit en el mirall facetat té un perfil clarament no uniforme que indueix
gradients transversals de temperatura molt notables [Ocaña et. al.,1996; Ocaña
et. al., 1999]. Per veure fins a quin punt el valor de la conductivitat tèrmica del
material pot influir en aquests gradients, es simulen amb el model 3D
irradiacions sobre níquel a més de les corresponents al vidre. La comparació
amb els resultats experimentals en aquest darrer cas es fa qualitativament a
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través d'üna imatge de la superfície tractada que dóna suport als resultats
simulats amb el model 3D.
En els experiments descrits a l'apartat 6.2, el mètode utilitzat per
uniformitzar el feix ha estat desenvolupat íntegrament en el marc del mateix
projecte de recerca que inclou aquesta tesi i és motiu d'un altre treball de tesi.
Es tracta del mètode de la integració activa [Armengol et. al. 1997, Vega et. al.
1998] i el seu resultat pel que fa a la uniformització de la irradiància és molt
més satisfactori que en el cas anterior. Les simulacions es fan amb el model 1D
i les temperatures resultants es contrasten a partir dels senyals obtinguts
experimentalment amb els sensors Piroelèctric i de Seleniur de plom descrits al
Capítol 5.
L'apartat 6.3 es dedica a l'estudi de la qualitat final de les superfícies de
vidre polides amb làser. L'estudi es fa analitzant la textura final d'una zona de la
superfície de la mostra que en cap cas és superior a 1 mm2. Per tant, l'anàlisi
es centra sobretot en l'estudi de la rugositat resultant mentre que l'ondulació
(waviness) i els errors de forma s'analitzen amb menys detall.
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6.1.- Irradiacions estàtiques amb un feix uniformitzat
mitjançant un mirall facetat.
6.1.1.- Muntatge experimental i característiques del feix.
La Figura 6.1.1. mostra l'esquema de l'experiment d'irradiació analitzat
en aquest apartat. El feix làser és dirigit cap a la superfície de la mostra
mitjançant diferents elements òptics, entre els que cal destacar un expansor de
feix i un mirall facetat. Pels motius exposats als Capítols 3 i 4, les mostres
s'escalfen en un forn fins a 550 °C abans de ser irradiades, es treuen a








Figura 6.1.1.- Esquema del muntatge experimental corresponent a un
experiment d'irradiació estàtica on s'unrformitza el feix mitjançant un
mirall facetat.
L'expansor fa que el feix es reflecteixi sobre tota la superfície del mirall
facetat. Els miralls facetats o integradors estan composats per una matriu de
facetes reflectores planes, els centres de les quals segueixen la superfície de
revolució d'una cònica [Armengol 1995, Dagenais 1985, Dickey 1987, Dickey
1988]. Cada faceta reflecteix una part del feix làser incident, de manera que el
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feix reflectit queda dividit en parts procedents de cada una de les facetes (en
anglès, "beamlets"). Aquestes parts es superposen en el pla focal del mirall on,
en principi, es sumen les irradiàncies i s'obté un perfil més uniforme que
l'inicial. Quan la coherència espacial del feix és gran, com és el cas de la
majoria de làsers utilitzats en tractament de materials, el resultat de la
superposició de les diferents porcions del feix dóna un patró interferencial molt
contrastat, gens uniforme per tant. El làser amb el que s'han fet les irradiacions
que es descriuen en aquest capítol és un làser de COa (X = 10.6 u.m) que emet
un feix coherent amb una distribució transversal d'irradiància que correspon
aproximadament al mode TEMoo- El mirall integrador utilitzat és de molibdè, té
una focal f = 500 mm i consta de 36 facetes quadrades la superfície de les
quals és 8 x 8 mm2. Com a resultat del procés d'uniformització basat en el
mirall integrador, el perfil d'irradiància que s'obté sobre la mostra col·locada en
el pla focal del mirall és el que es representa a la Figura 6.1.2, on el patró
interferencial presenta un contrast del 100%. La separació entre dos màxims
d'interferència consecutius és, aproximadament, dexp = 0.66 mm. La zona
irradiada pel feix és un quadrat de ~ 8 mm de costat que es correspon amb les





Figura 6.1.2.- Perfil d'irradiància làser experimental obtingut en el pla focal d'un
mirall facetat amb 6 x 6 facetes. El perfil s'ha obtingut escombrant el feix amb un
detector piroelèctric amb la superfície de detecció reduïda mitjançant un pinhole.
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Figura 6.1.3.- Patró corresponent a la irradiància làser idealitzada en un
quadrant de la secció del feix sobre la superfície de la mostra.
La Figura 6.1.3 mostra el patró d'irradiància idealitzat que segueix una
funció matemàtica fàcil d'introduir en els programes de simulació teòrica. La
representació gràfica correspon a un quadrant de la secció del feix sobre la
superfície de la mostra, que és un quadrat de costat / = 8.4 mm. La separació
entre màxims consecutius, o interfranja, és d¡deai - 0.6 mm, una mica més petita
que la separació entre màxims mesurada sobre el perfil experimental, dexp.






Aquesta expressió s'ha escollit basant-se en la comparació directa entre el
perfil experimental i els perfils corresponents a diferents potències de la funció
sinus. No té relació, doncs, amb la irradiància deduïda aplicant la teoria de les
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on P, és la potència làser incident. A partir de (6.1.1) i (6.1.2) es dedueix que la
relació entre £0 i la potència làser és:
(613)
on el quocient del numerador correspon a la integració de la octava potència de
les funcions sinus. Per un altre cantó, tal com s'explica a la introducció de
l'apartat 4.6, en els càlculs de temperatura s'ha de tenir en compte que la
irradiància transmesa cap a l'interior del vidre respon a l'expressió:
E(x,y,z)=(1-/?>£(x,y)-e-*z (6.1.4)
6.1. 2.- Càlculs de temperatura.
En aquest apartat es simulen irradiacions sobre vidre fetes amb el perfil
d'irradiància ideal representat a la Figura 6.1.3, utilitzant el model teòric 3D. Les
no uniformitats del feix làser produeixen, com es veurà, gradients transversals
de temperatura. La conductivitat tèrmica del vidre és relativament petita i
s'espera, per tant, que aquests gradients siguin grans en comparació als que
s'obtindrien per materials amb la conductivitat tèrmica més alta com els metalls.
Amb l'objectiu de fer comparacions, es simulen també irradiacions sobre níquel
i s'observa que els gradients tot i ser més petits, no són negligibles. En un i
altre cas, a més, quan la irradiació s'interromp, els gradients transversals
desapareixen ràpidament degut al flux lateral de calor [Ocaña et. al., 1996;
Ocañaet. al., 1999].
La Figura 6.1.4 mostra la temperatura superficial obtinguda per una
irradiació sobre vidre amb potència làser P/ = 72.5 W. La mostra irradiada és
una làmina plana de vidre crown B-270 amb les propietats tèrmiques i òptiques
que apareixen a la TAULA 4.2 i temperatura inicial T0 = 550 °C. El gruix de la
làmina és D = 5 mm i la seva superfície es considera infinita. La durada de la
irradiació és T = 1 .5 s i les temperatures representades corresponen a aquest
instant de temps. Els pics de temperatura que s'observen es troben sobre els
punts on la irradiància és màxima. La temperatura al pic central és TMAX = 1060
°C i la temperatura corresponent a un dels mínims adjacents, sobre els quals la
irradiància és zero, val TM/W = 870 °C. El mapa tèrmic de la Figura 6.1.4 posa
de manifest l'existència de flux lateral de calor, tant pel fet de que en els punts
on la ¡rradiància és zero les temperatures assolides són molt superiors a 7~0
com pel fet de que, en terme mig, la temperatura decreix progressivament des
del centre cap a les vores.
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Figura 6.1.4.- Distribució de temperatures sobre la superfície d'una mostra de
vidre calculada per una potència làser P¡ = 72.5 W a l'instant t =1.5 s. La
irradiància làser sobre la superfície de la mostra ve donada per (6.1.1).
La Figura 6.1.5 mostra l'evolució temporal de la temperatura en dos
punts propers sobre la superfície de la mostra corresponents a un màxim i un
mínim d'irradiància consecutius. La gràfica mostra clarament com la diferència
de temperatura queda establerta des del començament de la irradiació. La
figura mostra també el valor de la diferència de temperatures, amb un màxim
lleugerament superior als 200 °C, el que implica gradients transversals grans,
de l'ordre de 670 °C/mm. Tanmateix, cal destacar que, tot i que la conductivitat
tèrmica del vidre és relativament petita, el flux lateral de calor és prou gran com
per uniformitzar la temperatura superficial tan bon punt el làser deixa d'irradiar
la superfície. Les velocitats de refredament són, en els primers instants, molt
grans i clarament diferents amb valors de 7600 °C/s en els màxims i de 324

















Figura 6.1.5.- Evolució temporal de la temperatura en dos punts propers de la
superfície de la mostra corresponents a un màxim i un mínim consecutius
d'irradiància en les condicions d'irradiació de la Figura 6.1.4.
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Figura 6.1.6.- Evolució temporal de la temperatura a diferents profunditats sota un
punt de la superfície on la irradiància làser ha estat màxima.
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Pel que fa als gradients de temperatura en profunditat, la Figura 6.1.6
mostra l'evolució temporal de la temperatura a diferents profunditats sota un
punt de la superfície corresponent a un màxim d'irradiància. S'observa que els
gradients són també elevats, de l'ordre de 1500 °C/mm, i que un cop finalitzada
la irradiació la uniformització de la temperatura fins a 0.5 mm de profunditat és
relativament ràpida.
Com ja s'ha dit en el paràgraf introductori, s'han simulat irradiacions
sobre níquel amb el mateix patró d'irradiància làser utilitzat pel vidre. Tant la
conductivitat com la difusivitat tèrmiques del níquel tenen valors entre un i dos
ordres de magnitud superiors als del vidre. La conductivitat tèrmica val K - 91.5
W/m-K i, tenint en compte que la densitat i la calor específica del níquel valen
respectivament p = 8.89-103 Kg/m3 i cp = 437.5 J/Kg-K, la difusivitat tèrmica
resulta k = 2.4-10"6 m2/s. Aquests valors són, respectivament, 40 i 25 vegades
més grans que els corresponents al vidre. La potència làser utilitzada en la
simulació sobre níquel s'ha ajustat per tenir la mateixa temperatura màxima
que s'obtenia en el cas del vidre. Com que la reflectivitat del níquel és molt més
elevada que la del vidre (RNÍ = 0.98), per tenir la mateixa temperatura màxima
s'ha d'aplicar una potència làser molt més gran. El temps d'irradiació, la mida i
la temperatura inicial de les mostres no canvia respecte al cas del vidre.
La Figura 6.1.7 mostra la distribució superficial de temperatures
calculades per la irradiació sobre níquel amb potència làser P¡ = 800 W. El perfil
de temperatures representat correspon a l'instant t = 1.5 s, just quan finalitza la
irradiació làser. S'observen pics de temperatura en els punts d'irradiància
màxima similars als obtinguts en el cas del vidre. La temperatura al pic central
és TMAX = 1060 °C i la dels mínims contigus és TMIN - 980 °C, valor superior a
l'obtingut en el cas del vidre. Per un altre cantó, la temperatura mitjana decreix
des del centre cap a les vores de la zona afectada pel feix més ràpidament que
en el cas del vidre. Queda demostrat, doncs, que el flux de calor és més gran
en aquest segon cas. La Figura 6.1.8 mostra l'evolució temporal de la
temperatura en dos punts propers sobre la superfície de la mostra
corresponents a un màxim i un mínim consecutius d'irradiància. La diferència
de temperatura es manté constant pràcticament des del primer moment i val ~
80 °C, el que implica un gradient transversal de l'ordre de 260 °C/mm, entre
dues i tres vegades més petit que en el cas del vidre. La disminució del
gradient no és, doncs, tan gran com es podria esperar comparant els valors de
les conductivitats tèrmiques dels dos materials.
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Figura 6.1.7.- Distribució superficial de temperatura simulada en una làmina de
níquel per una potència làser P/ = 800 W a l'instant í = 1.5 s. El patró d'irradiància és



















Figura 6.1.8.- Evolució temporal de la temperatura en dos punts propers
superfície del níquel corresponents a un màxim i un mínim consecutius.
de la
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6.1.3.- Comparació teoria - experiment en el cas d'irradiacions sobre
vidre.
En aquest apartat es comparen els resultats representats a les Figures
6.1.4, 5 i 6, que corresponien a la simulació d'una irradiació sobre vidre, amb
els que s'obtenen en un experiment real d'irradiació fet en condicions similars.
La Figura 6.1.9 mostra el diagrama de línies isotèrmiques corresponent a la
distribució superficial de temperatures representada a la Figura 6.1.4. Com es
veu, la superficie de la mostra assoleix temperatures ¡guals o superiors als
1000 °C només en les zones més properes als pics de temperatura. Per tant, i
d'acord amb la informació donada als Capítols 3 i 4, només en aquestes zones
hi podria haver flux superficial de vidre, si es fa cas als resultats de la simulació.
FIGURA 6.1.9.- Mapa de línies ¡sotèrmiques corresponent a la distribució
superficial de temperatures de la Figura 6.1.4.
La Figura 6.1.10 mostra la microfotografia d'una superfície de vidre real,
irradiada amb un feix làser reflectit en un mirall integrador d'acord amb el
muntatge experimental esquematitzat a la Figura 6.1.1, on el perfil d'irradiància
del feix és el que s'ha representat a la Figura 6.1.2. La microfotografia mostra
sis zones arrenglerades on la rugositat superficial del vidre ha disminuït
visiblement respecte a la resta de la superfície, fet que es dedueix de
l'aparença més polida d'aquestes zones. La posició d'aquestes zones
correspon als punts on la irradiància làser és màxima ja que la separació entre
els seus centres és ~ 0.67 mm i coincideix pràcticament amb la separació entre
màxims en el feix (Figura 6.1.2). Comparant la micrografìa amb el rectangle
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marcat en el mapa de línies isotèrmiques de la Figura 6.1.9, s'observa la
correspondència entre les zones polides a la micrografia i les zones amb
temperatura superior o igual als 1000 °C en el rectangle. La conclusió és,
doncs, que el model 3D reprodueix correctament els resultats experimentals.
FIGURA 6.1.10.- Reproducció de la microfotografia d'una superfície de
vidre B-270 irradiada amb un feix làser reflectit sobre un mirall integrador
amb un patró interferència! per la irradiància.
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6.2.- Irradiacions amb un feix uniformitzat mitjançant ei mètode
de la integració activa.
Aquest apartat es centra en l'estudi de nou experiments de poliment duts
a terme amb un feix làser uniformitzat sobre la superfície de la mostra
mitjançant el mètode de la integració activa [Armengol et. al. 1997, Vega et. al.
1998]. El procés tèrmic induït a les mostres es simula amb el model 1D i els
resultats es comparen amb els senyals mesurats experimentalment amb els
sensors electro-optics descrits al Capítol 5.
A l'apartat 6.2.1 es descriu el procediment seguit en els nou experiments
de poliment, és dir, el muntatge experimental, les característiques de les
mostres irradiades i les del feix làser utilitzat. Com en el cas descrit a l'apartat
anterior la irradiància del feix sobre la superfície de la mostra s'ha mesurat
experimentalment, però en els programes de simulació s'utilitza una expressió
matemàtica idealitzada per la irradiància. A l'apartat 6.2.2 es discuteix la
correspondència entre la irradiància real i la ideal, ja que, en principi, aquesta
darrera pot semblar excessivament simplificada. A l'apartat 6.2.3 es descriuen
els paràmetres rellevants en els experiments que són les dimensions del feix
sobre la superfície de les mostres, la potència làser i la velocitat d'escombrada.
A l'apartat 6.2.4 s'explica i es justifica el procediment de càlcul seguit per
simular teòricament tant el senyal obtingut amb el sensor piroelèctric com
l'obtingut amb el de seleniur de plom. A l'apartat 6.2.5, com a conclusió de
l'anàlisi del procés tèrmic i com a validació del model 1 D, es fa la comparació
entre els senyals teòrics i experimentals dels sensors.
6.2.1.- Muntatge experimental i característiques del feix.
El muntatge experimental utilitzat per fer les irradiacions làser descrites
en aquest apartat és similar al de la Figura 6.1.1 de l'apartat anterior. Pel que fa
al forn on es troben les mostres abans i després de la irradiació no hi ha cap
diferència. En canvi, els elements òptics que condueixen el feix làser cap a la
superfície de les mostres canvien ja que el mètode d'uniformització del feix és
diferent. A més, a l'esquema de la Figura 6.1.1 s'hi hauria d'afegir el sensor
electro-òptic que mesura la radiació IR emesa per les mostres durant
l'experiment de poliment. El seu posicionament respecte a la mostra i el feix és
el mateix que s'indica a la Figura 5.2.1.
Les mostres han estat en tots els casos peces de vidre TRC33 circulars
de 80 mm de diàmetre i de 5 mm de gruix, amb la superfície esfèrica còncava o
convexa. El radi de curvatura és en tots els casos R = 101 mm i la rugositat
inicial de les mostres és de 500 nm com a màxim. Abans de la irradiació les
mostres s'escalfen en el forn fins a 550 °C, es treuen en el moment de la
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irradiació i es tornen a posar al forn per tenir un control del procés de
refredament, com en el cas descrit a l'apartat anterior.
El làser utilitzat en aquests experiments és un làser de COa que emet un
feix coherent en el mode TEM*0i amb una potència màxima de 2 KW. Al llarg
del seu recorregut el feix és remodelât de manera que la seva secció sobre la
superfície de les mostres és un rectangle de dimensions Ax-Ay. La dimensió Ay
és aproximadament igual al diàmetre de les mostres i la dimensió Ax és molt
més petita i es pot ajustar experimentalment entre 2 i 18 mm. Per tal d'irradiar
tota la superfície cal que el feix escombri la mostra amb una velocitat v constant





FIGURA 6.2.1.- Dimensions i recorregut del feix sobre la mostra
que es vol polir.
La remodelació del feix es fa segons el mètode de la integració activa, ja
citat anteriorment. L'element òptic més rellevant en aquest mètode és un mirall
de dues facetes, una de les quals oscil·la accionada per un actuador
piezoelectric. El mirall divideix el feix en dues parts que, degut a la inclinació
relativa entre les dues facetes es superposen parcialment. Com que el feix és
coherent, el resultat de la superposició és un patró interferencial molt contrastat
en la direcció Y. Quan s'activa l'actuador piezoelectric una de les facetes es
mou periòdicament i s'estableix una diferència de fase periòdica entre les dues
parts reflectides del feix. Per tant el patró d'interferència oscil·la sobre la
superfície de la mostra i la mitjana temporal del patró d'irradiància resulta
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uniforme en la direcció Y. La forma rectangular del feix s'aconsegueix amb
dues lents de ZnSe amb recobriments antireflectants a 10.6 pm. La primera és
una lent cilíndrica convergent i la segona és una lent esfèrica divergent.
Canviant les distàncies entre les dues lents es poden canviar les dimensions Ax
i Ay sobre la superfície de la mostra.
La Figura 6.2.2 mostra els perfils d'irradiància làser mesurats
experimentalment en el pla de la superfície de les mostres. Segons la direcció
Y el perfil es pot considerar quasi uniforme, amb variacions que no superen el
20 % respecte el valor màxim. Segons la direcció X el perfil és pràcticament
gaussià. La uniformitat energètica en aquesta direcció s'aconsegueix mitjançant
l'escombrat, gràcies al qual la quantitat total d'energia aportada pel làser serà la
mateixa sobre tots els punts de la mostra.
X (u.a)
FIGURA 6.2.2.- Perfils experimentals de la irradiància làser sobre la
superfície de la mostra. Els perfils han estat mesurats escombrant el feix
tant en la direcció V (a), com en la direcció X (b), mitjançant una escletxa
i un "pinhole", respectivament, col·locats davant d'un detector piroelèctric.
La Figura 6.2.3 mostra el perfil d'irradiància idealitzat, que correspon a
una funció matemàtica fàcil d'introduir en els programes de simulació teòrica.
La funció només varia amb x i és la gaussiana:
E(x,y)=E„ (6.2.1)
172 Experiments d'irradiació
vàlida només en el rectangle Ax-Ay. D'acord amb la Figura 6.2.3, c = Ax/2. El
perfil experimental també s'ajusta bé amb la funció:
(6.2.2)
tal com mostra la Figura 6.2.3 (b). En les simulacions s'ha utilitzat tant
l'aproximació (6.2.1) com la (6.2.2). Les constants Emax, d, Ax i Ay estan




on, com en el cas anterior, P/ és la potència làser incident. Si es considera la
irradiància (6.2.1) llavors la integral resulta:
(6.2.4)
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FIGURA 6.2.3.- Perfils idealitzats corresponents a la irradiància làser
sobre la superfície de la mostra segons les direccions Y (a) i X (b). En (b)
la línia contínua correspon a l'expressió (6.2.1) i la línia discontínua amb
cercles correspon a (6.2.2).
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6.2.2.- Discussió sobre el perfil idealitzat d'irradiància làser.
L'objectiu d'aquest apartat és justificar per què el perfil d'irradiància làser
segons la direcció Y es pren uniforme, tot i que la Figura 6.2.2 mostra que
experimentalment no ho és. Amb aquesta finalitat, s'ha utilitzat el model 3D per
calcular els gradients transversals de temperatura originats per petites no
uniformitats del feix en la direcció Y, quan es simula una irradiació sobre vidre.
Les no uniformitats considerades són del 20 % com a màxim, que correspon a
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FIGURA 6.2.4.- Perfil d'irradiància utilitzat en les simulacions 3D per analitzar els












FIGURA 6.2.5.- Temperatures simulades per una irradiació sobre vidre amb el patró
d'irradiància (6.2.7) i amb els paràmetres d'irradiació que figuren a la segona columna de la
TAULA 6.1. (a) Distribució superficial de temperatures, (b) Perfils de temperatura en dos
punts de la superfície sobre els que la ¡rradiància ha estat màxima i mínima respectivament.
La Figura 6.2.4 mostra el perfil d'irradiància segons al direcció Y amb el
que s'han fet les simulacions que s'exposen en aquest apartat. L'expressió




on dideai és la separació entre màxims d'intensitat. El perfil d'irradiància segons






vàlida en la zona irradiada Ax-Ay. Si es simula el cas d'un feix amb aquestes
característiques que escombra una mostra de vidre TRC33 s'obtenen els
resultats representats a la Figura 6.2.5. Els valors numèrics que caracteritzen la
irradiació són els que apareixen a la segona columna de la TAULA 6.1. La
relació entre E0 i EF és del 10 % i la diferència màxima de temperatura entre
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dos punts sobre els que la ¡rradiància és màxima i mínima respectivament
resulta AT = 74 °C que representa un ~ 6 % sobre l'augment total de























La Figura 6.2.6 mostra les temperatures resultants d'una segona
simulació on els valors numèrics que caracteritzen la irradiació són els de la
tercera columna de la TAULA 6.1. En aquest cas la relació entre £0 i EF és del
20 % i la diferència màxima de temperatura entre dos punts de la superfície
irradiats respectivament per un màxim i un mínim d'intensitat és A 7 = 78 °C,
que significa el 9 % de l'augment total de temperatura a la superfície de la
mostra. Les diferències de temperatura AT obtingudes en les dues simulacions
no són comparables directament ja que la potència làser i el temps d'irradiació
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Figura 6.2.6.- Temperatures simulades per una irradiació sobre vidre amb el patró
d'irradìàncìa (6.2.7) i els paràmetres d'irradiació de la tercera columna de la TAULA 6.1. (a)
Distribució superficial de temperatures, (b) Perfils de temperatura en dos punts de la
superfície sobre els que la irradiància ha estat màxima i mínima respectivament.
A partir dels valors de AT s'obtenen els gradients transversals de
temperatura. Per la primera irradiació el gradient resulta ~39 °C/mm i per la
segona ~41 °C/mm. Donat que les temperatures superficials augmenten,
respectivament, 1200 °C i 800 °C durant les irradiacions, la importància relativa
d'aquests gradients és petita i amb aquest argument es consideren les
irradiacions ideals com uniformes segons l'eix Y.
6.2.3.- Paràmetres de l'experiment.
A l'hora de dissenyar els experiments d'irradiació, els paràmetres sobre
els quals es té control són la potència làser, les dimensions Ax i Ay del feix
sobre la superfície de les mostres i la velocitat d'escombrada, v (veure Figura
6.2.1). Els dos primers determinen la irradiància sobre la superfície de les
mostres. El valor de Ax i el de la velocitat d'escombrada determinen el temps, T,
que dura la irradiació sobre cada punt de la superfície de les mostres. Des del
punt de vista tèrmic, els resultats dels experiments depenen del valor de la
irradiància i del temps d'irradiació T. Tot i que per les irradiacions plantejades
en aquest capítol, la irradiància no és uniforme, és útil plantejar el problema en
funció d'una irradiància mitja sobre la superfície de la mostra, EM, definida com:
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Ax-Ay Ax-Ay
(6.2.8)
on Ax- Ay és l'àrea irradiada, P/ és la potència làser incident, R és la reflectivitat
del vidre i P/( és la potència làser transmesa al vidre. El temps d'irradiació sobre
cada punt de la superfície de la mostra és:
r =^ (6.2.9)
on v és la velocitat d'escombrada del feix. El producte (E/wc) és l'energia total
aportada pel làser al vidre per unitat de superfície. Per tant, en la gràfica T-£M
representada a la Figura 6.2.7 les hipèrboles corresponen al conjunt
d'irradiacions per les quals l'energia dipositada per unitat de superfície és la
mateixa. Per aquest motiu, les hipèrboles seran citades a partir d'ara com línies
isoenergètiques. Els punts marcats a la gràfica indiquen les condicions en les
que s'han fet els nou experiments que s'analitzen en aquest capítol. Tots ells
han estat fets amb la mateixa mida Ax-Ay del feix sobre la superfície de la
mostra. Els punts que queden sobre la línia vertical corresponen a la mateixa
irradiància mitja i a temps d'irradiació progressivament més grans. Són, doncs,
experiments fets amb la mateixa potència làser i amb velocitats d'escombrada
progressivament més petites. Els punts situats sobre la línia horitzontal
representen experiments fets amb potències creixents per un valor fix de la
velocitat d'escombrada. És interessant destacar que els nou punts queden
sobre cinc línies ¡soenergètiques diferents amb dos punts sobre cada línia
excepte el que queda sol sobre la línia central. Tot i que l'energia dipositada en
el vidre sigui igual per dos punts situats sobre la mateixa línia, es demostra tant
teòricament com experimental que la dinàmica del procés tèrmic és diferent.
Tal com es veu a la Figura 6.2.7 els experiments s'han numerat de l'u al
nou i els paràmetres corresponents a cada un d'ells són els que apareixen a la
TAULA 6.2. La secció del feix sobre la superfície de la mostra ha estat la
mateixa en tots els casos, amb Ay = 80 mm i Ax = 17 mm. Degut al pas pels
diferents elements òptics del recorregut, la potència làser mesurada
experimentalment sobre la superfície de la mostra és (0.8 Pi), on P/ és la
potència de sortida. Com que es pren la reflectància del vidre a 10.6 pim com R
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Figura 6.2.7.- Línies isoenergètiques en una gràfica T (temps d'irradiació)-EM
(irradiància mitjana)-.S'han marcat les condicions en les que s'han fet els experiments



















































6.2.4.- Càlcul teòric del senyal radiometrie.
El càlcul del senyal que s'espera obtenir en els experiments de poliment,
tant amb el sensor piroelèctric com amb el de seleniur de plom, es fa en dues
parts. En primer lloc es simula l'evolució temporal de les temperatures a les
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mostres à partir dels paràmetres d'irradiació i en segon lloc, partint d'aquestes
temperatures, es calcula el senyal radiometrie esperat. Les temperatures es
simulen amb el model 1D descrit a l'apartat 4.6. La utilització del model 1D es
justifica analitzant la distància xd = (4/ct)1/2 recorreguda pel front tèrmic durant
els temps d'irradiació t. Per T = 10.97 s, que és el temps més llarg, la distància
recorreguda resulta x¿ = 5.1 mm. Per T = 7.87 s, temps d'irradiació que
correspon a cinc dels experiments realitzats, la distància és xd = 4.35 mm i per
t = 4.72 s, que és el temps més curt, la distància és x<* = 3.37 mm. Totes
aquestes distàncies són suficientment petites en relació a la mida Ax del feix
com per que l'aproximació 1D tingui sentit. La comparació entre els resultats 1D
i 3D obtinguts per experiments similars donen suport a la darrera afirmació
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FIGURA 6.2.8.- Perfil de la ¡rradiància làser experimental en comparació amb
l'ideal corresponent a una gaussiana i a la quarta potència de la funció sinus.
S'ha calculat, doncs, la temperatura T(z,t) en funció de la profunditat i del
temps solucionant numèricament les equacions (4.6.10) i (4.6.11) que tenen en
compte de manera desacoblada els intercanvis de calor en el vidre per
conducció i per radiació, respectivament. El càlcul s'ha fet amb un programa
que contempla la convecció en les condicions de contorn del problema. Els
valors de K, p i c considerats són els que apareixen a la TAULA 4.2 pel TRC33.
La funció g(z,t), que és l'energia làser absorbida per unitat de temps i de volum,
es calcula a partir de la ¡rradiància làser sobre la mostra, E(z,t), segons
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l'equació de diferències corresponent a (4.6.3). La dependència de la
irradiància en z i í ve donada per (4.6.1) on E0(f) és la variació en el temps de la
irradiància sobre cada punt de la superfície de la mostra. Aquesta variació es
dedueix a partir del perfil no uniforme del feix i de la velocitat d'escombrada.
Considerant el perfil idealitzat del feix descrit amb l'expressió (6.2.1), si v és la
velocitat d'escombrada, llavors £0(f) resulta:
(6.2.10)
expressió vàlida a tots els punts de la superfície de la mostra. Els valors de
Emax, c i d s'ajusten en funció dels perfils mesurats experimentalment. La Figura
6.2.8 mostra un d'aquests perfils juntament amb la corba gaussiana que
s'ajusta millor a ell. Per aquesta corba els valors de c i d són, respectivament,
8.5 mm i 2.54 mm. Aquests valors només depenen de la mida Ax del feix i com
que aquesta es manté fixa pels nou experiments, els valors de c i d també ho
seran. L'ajust també es pot fer amb la quarta potència de la funció sinus amb
Ax= 17 mm.
El valor de Emax depèn de la potència làser a través de l'expressió (6.2.3)
i els seus valors per cada una de les irradiacions apareixen a la darrera
columna de la TAULA 6.2.
L'evolució temporal de les temperatures a les mostres calculada a
diferents profunditats en els nou experiments de poliment són les que es


















FIGURA 6.2.9.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats

















FIGURA 6.2.10.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats













FIGURA 6.2.11.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats











FIGURA 6.2.12.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats











FIGURA 6.2.13.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats
















FIGURA 6.2.14.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats











FIGURA 6.2.15.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats












FIGURA 6.2.16.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats














FIGURA 6.2.17.- Evolució temporal de les temperatures calculades a diferents profunditats
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FIGURA 6.2.18.- Temperatures teòriques màximes assolides a la superfície de les
mostres en els nou experiments de poliment descrits en aquest apartat.
La Figura 6.2.18 mostra la representació de les línies isoenergètiques
corresponents als nou experiments de poliment realitzats juntament amb la
temperatura teòrica màxima assolida a la 'superfície del vidre en cada un dels
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experiments. Tal com s'esperava, per experiments sobre la mateixa línia, en els
que l'energia total absorbida pel vidre és la mateixa, la temperatura superficial
és més alta quan la irradiància és més gran i el temps d'irradiació més curt.
Com a conseqüència, el gradient tèrmic en profunditat també és més elevat en
aquests casos.
Els càlculs de temperatura es fan sense tenir en compte la forma
esfèrica de la superfície de les mostres. Es considera que són planes amb la
superfície perpendicular al feix. Degut al tractament làser les mostres
esdevenen, doncs, làmines planes de vidre amb un gradient tèrmic en
profunditat i la radiació emesa per una mostra amb aquestes característiques
es pot calcular d'acord amb el que s'ha exposat a l'apartat 4.5.2. Aquesta
radiació és la que capten i mesuren els sensors i la resposta teòrica que
s'espera d'ells es calcula amb procediments anàlegs als seguits en el Capítol 5
per calibrar els sensors.
En el'cas del sensor piroelèctric la radiació detectada es correspon amb
la que emetria un cos negre amb temperatura T0 igual a la de la superfície de la
mostra, i emissivitat & - (1 - R) on R és la reflectivitat del vidre. El seu valor per
les longituds d'ona a les que és sensible el sensor piroelèctric és, d'acord amb
la TAULA 4.2, R = 0.04. El càlcul teòric del senyal del sensor es fa, doncs, amb
les fórmules (5.2.2) i (5.2.3) canviant només el valor de Pemissiviíat. En el cas
del sensor de seleniur de plom la radiació captada i mesurada prové de totes
les capes de vidre. L'expressió (4.5.4) dóna la intensitat espectral emesa en la
direcció normal a la superfície superior de la mostra (la que és irradiada pel
làser), l/x°L que està relacionada amb la radiancia emesa, Lx° mitjançant
l'expressió:
=/U-4 (6.2.11)
on Aem és l'àrea de la zona superficial objecte. El càlcul del senyal teòric es fa
amb l'expressió (5.3.2) modificada tenint en compte que l'emissor és la mostra
de vidre. Això vol dir canviar el valor de l'emissivitat i substituir la radiancia de!
cos negre per la de la mostra, donada per (6.2.11).
Els senyals teòrics que s'obtenen amb el sensor piroelèctric es mostren
a les Figures 6.2.19 i 6.2.20. En la primera les corbes corresponen als
experiments 1, 3, 5, 7 i 9, fets a potència làser creixent i velocitat d'escombrada
constant. En la segona les corbes corresponen als experiments 2, 4, 5, 6 i 8,
fets a potència làser constant i velocitat decreixent. Per aquestes mateixes
sèries d'experiments es tenen també els senyals teòrics que s'obtenen amb el
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FIGURA 6.2.19.- Senyals teòrics obtinguts amb el sensor piroelèctric pels experiments 1,









FIGURA 6.2.20.- Senyals teòrics obtinguts amb el sensor piroelèctric pels experiments 2,









FIGURA 6.2.21.- Senyals teòrics obtinguts amb el sensor de selenlur de plom pels experiments







FIGURA 6.2.22.- Senyals teòrics obtinguts amb el sensor de seleniur de plom pels experiments
2, 4, 5, 6 i 8, fets a potència làser constant i amb velocitats d'escombrada decreixents.
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6.2.5.- Comparació teoria - experiment. Validació del model 1D.
Els senyals experimentals obtinguts amb el sensor piroelèctric i amb el
de seleniur de plom pels experiments fets amb la mateixa potència làser i
velocitats decreixents es representen a les Figures 6.2.23 i 6.2.24, juntament
amb les corbes teòriques corresponents. La seqüència de corbes
experimentals posa de relleu que les condicions experimentals no són
exactament repetitives. Això és degut, sobretot, a la dificultat que presenta
caracteritzar el mode làser o la irradiància del feix sobre la superfície de la
mostra per cada experiment. Els perfils d'irradiància experimentals que es
mostren a la Figura 6.2.2 són una mostra representativa de les moltes mesures
que s'han fet, però s'observen variacions entre les diferents mesures. Les
variacions es deuen principalment a quatre causes. Les variacions de la
irradiància en la direcció Y (Figura 6.2.2 (a)) és la causa més evident. Aquestes
variacions poden ser de 20% i per tant, les irradiàncies considerades en els
càlculs tenen un marge d'error de ± 10%. Per un altre cantó, el mecanisme
responsable de la integració activa pot perdre eficiència en algun moment (per
exemple, al produir-se acoblaments ressonants amb la mateixa estructura
mecànica de suport de l'integrador), i llavors la irradiància sobre la zona
monitoritzada pot augmentar o disminuir considerablement de manera sobtada.
A més, la simetria del mode làser, tot i que es controla periòdicament, està
sotmesa a variacions. Per últim, el sistema de mesura de les dimensions Ax i
Ay del feix làser sobre les mostres pot induir a errors que es reflectirien en els
valors de les irradiàncies considerades en els càlculs. Els errors es deuen a
que la irradiància £(x,y) sobre la superfície de les mostres no es mesura
radiomètricament per cada experiment (Figura 6.2.2) degut a que es tracta d'un
procés que consumeix molt temps. Quan la mesura radiomètrica no es fa, el
patró d'irradiació s'avalua per comparació a partir de la marca produïda per
aquest patró sobre una placa plana de metacrilat, amb la consegüent pèrdua
d'exactitud.
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FIGURA 6.2.23.- Senyals experimentals i teòrics obtinguts amb el sensor piroelèctric pels









FIGURA 6.2.24.- Senyals teòrics i experimentals obtinguts amb el sensor de seleniur de
plom pels experiments 4, 5, 6 i 8, fets a potència làser constant i amb velocitats
d'escombrada decreixents.
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Totes les corbes experimentals estan compreses dins del marge de
±10% sobre la ¡rradiància làser considerada en el càlcul de les corbes
teòriques. La gràfica de la Figura 6.2.25 il·lustra aquest fet. En ella es
comparen els valors teòrics i experimentals corresponents a les temperatures
màximes assolides a la superfície de les mostres, en funció del temps
d'irradiació, T, de l'experiment. Els valors teòrics de les temperatures són els
que apareixen a la Figura 6.2.18 referides als experiments 2, 4, 5, 6 i 8 i les
barres d'error s'ha determinat recalculant les temperatures màximes canviant
els valors de la ¡rradiància làser en ±10%. Els valors experimentals per les
temperatures s'han deduït aplicant la corba de calibratge de la Figura 5.2.9 als
valors màxims dels senyals experimentals obtinguts en cada cas amb el sensor
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FIGURA 6.2.25.- Comparació entre les temperatures màximes teòriques i experimentals
assolides a la superfície de les mostres en els experiments d'irradiació 2,4, 5, 6 i 8.
Les Figures 6.2.26 i 6.2.27 mostren els senyals experimentals obtinguts
amb el sensor piroelèctric i amb el de seleniur de plom pels experiments fets a
potències làser creixents i amb ia mateixa velocitat d'escombrada, juntament
amb les corbes teòriques corresponents. Es representen només les corbes
corresponents als experiments 1, 3 i 5 de la TAULA 6.2, pel quals les
discrepàncies en l'ajust són comparables a les que s'obtenien en la sèrie
d'experiments comentats anteriorment i poden justificar-se de la mateixa
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manera. Pel que fa als experiments 7 i 9 de la TAULA 6.2, corresponents a les
potències làser més altes, els senyals experimentals són molt més baixos que
els esperats tant amb el sensor piroelèctric com amb el de seleniur de plom, tot
i que els experiments respectius van ser fets en sèries molt separades en el
temps. A més en un i altre cas els experiments es van repetir. La diferència
teoria - experiment és difícilment atribuïble a la dificultat de caracteritzar el
mode làser comentada anteriorment. Tot sembla indicar que hi ha alguna
propietat física del procés que no es té en compte en el model teòric. Aquesta
propietat podria estar lligada a la temperatura i/o a la dinàmica del flux
superficial de vidre durant el procés de poliment. Ja s'ha comentat a l'apartat
4.1 que la dinàmica del flux superficial de vidre sota l'acció del feix làser és un
tema poc explorat en el cas del poliment de vidre. És possible, doncs, que per
trobar una explicació satisfactòria per aquests fenòmens faci falta elaborar un
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FIGURA 6.2.26.- Senyals experimentals i teòrics obtinguts amb el sensor piroelèctric pels









FIGURA 6.2.27.- Senyals experimentals i teòrics obtinguts amb el sensor de seleniur de
plom pels experiments 1, 3 i 5 fets a potències làser creixents i amb velocitat
d'escombrada constant.
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6.3.- Anàlisi de la qualitat de les superfícies de vidre polides
amb làser.
L'estudi pròpiament dit de la qualitat final de les superfícies de vidre
polides amb làser, amb les condicions d'irradiació descrites als apartats 6.1 i
6.2 o amb altres, queda fora de l'abast d'aquesta tesi i es objecte d'un treball
paral·lel emmarcat dins del mateix projecte de recerca en el que s'emmarca
aquesta tesi. En aquest apartat s'inclouen alguns del resultats del treball citat
corresponents a irradiacions amb les característiques descrites als apartats
anteriors [Laguarta et. al. 1994, Ocaña et. al. 1999, Vega et. al. 1998].
D'aquesta manera es té una constància experimental de l'èxit de la tècnica de
poliment làser com a punt final de l'estudi teòric desenvolupat al llarg d'aquesta
tesi.
La qualitat de les superfícies de vidre polides amb làser s'analitza
inspeccionant petites zones de la superfície de les mostres abans i després de
ser irradiades. La inspecció es fa amb un perfilòmetre òptic basat en la
microscopia interferencia! per desplaçament de fase. Per analitzar la rugositat
de la superfície amb resolució nanomètrica s'utilitza un objectiu Mirau 40X. Les
zones que poden inspeccionar-se amb aquest objectiu són de 0.1 mm x 0.1
mm aproximadament. Com que les superfície irradiades són molt més
extenses, també s'han fet mesures amb un segon objectiu 2.5X que incorpora
un interferòmetre de Michelson i que permet inspeccionar zones més grans, de
~ 2 mm x 2 mm.
La Figura 6.3.1 mostra els perfils mesurats sobre la mateixa zona de la
superfície d'una mostra de vidre abans i després d'una irradiació làser. Les
mesures s'han fet amb l'objectiu Mirau 40X i s'observa que la rugositat
disminueix espectacularment. Mentre que abans de la irradiació s'observen
alçades pic - vall de gairebé 1 |¿m, després del tractament làser la màxima
alçada pic - vall és de 4.49 nm, la rugositat r.m.s és de 0.89 nm i la rugositat
mitjana és de 0.73 nm. Els perfils representats a la Figura 6.3.1 corresponen a
una mostra irradiada estàticament amb un feix procedent d'un mirall facetat. Si
s'analitza una zona més gran de la superfície amb l'objectiu 2.5X, el perfil
resultant és el que es representa a la Figura 6.3.2. En ell s'aprecia, a més de la
disminució de rugositat, una deformació plàstica de la superfície en forma
ondulada. La distància entre dos pics consecutius es troba entre 0.6 i 0.7 mm i
coincideix amb la distància entre màxims d'irradiància en el feix (Figura 6.1.2).
Es pot concloure doncs que les deformacions plàstiques observades estan
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FIGURA 6.3.1.- Perfils mesurats sobre una mostra de vidre B270 abans (a) i després (b)












FIGURA 6.3.2.- Perfil corresponent a una zona més àmplia de la superfície de la mostra
de la Figura anterior, mesurat després de la irradiació làser.
100
La Figura 6.3.3 mostra els perfils de rugositat de la superfície d'una
mostra de vidre abans i després de ser irradiada amb un feix làser uniformitzat
amb el mètode de la integració activa. Com en el cas anterior, la rugositaí
disminueix notablement. L'alçada pic - vall passa de ~ 260 nm a ~ 6 nm amb
una rugositat rms final de 1 nm. La Figura 6.3.4 mostra el perfil corresponent a
una zona més gran de la superfície d'una mostra irradiada amb el mètode de la
integració activa. El perfil mostra la presencia d'ondulació (waviness) sobre la
superfície sense irradiar, de l'ordre de 100 nrn pic-vall, que es deu al procés de
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desbast de la superfície. Aquesta ondulació no desapareix després d'una
primera irradiació de la mostra ni després d'una segona irradiació. Es posa de
manifest, doncs, que la tècnica de poliment làser és molt eficient per eliminar la
rugositat, però poc eficient per eliminar l'ondulació (waviness). Això és degut a
que l'eficàcia de la tensió superficial com a responsable del flux superficial
depèn del pendent de la superfície que, localment, és molt més gran per la
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FIGURA 6.3.3.- Perfils mesurats sobre una mostra de vidre TRC33
abans (a) i després (b) d'una irradiació làser. La irradiació ha estat feta
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FIGURA 6.3.4.- Perfils mesurats sobre una zona àmplia de la superficie
d'una mostra de vidre TRC33 abans (a), després d'una irradiació làser
(b) i després de dues irradiacions làser (c). Les irradiacions han estat
fetes amb el mètode de la integració activa.
Conclusions i perspectives - 199
7.- CONCLUSIONS I PERS-
PECTIVES DE FUTUR.
1.- S'ha dissenyat i desenvolupat un model 1D que permet predir i caracteritzar
el procés tèrmic induït en els materials sotmesos a tractament superficial
amb làser. En el cas concret del poliment de superfícies de vidre amb làser
de CO2, els experiments dissenyats a partir de simulacions fetes amb aquest
model per diferents cicles d'irradiància làser han donat els resultats que
s'esperaven.
2.- El model teòric està basat en l'equació unidimensional de transmissió de la
calor i contempla els intercanvis de calor per conducció i radiació i les
pèrdues per convecció a la superfície. En el cas de vidre irradiat amb làser
de COa es demostra que, tot i que el mecanisme dominant en el procés
tèrmic és la conducció, cal considerar també la radiació i la convecció.
3.- El mètode numèric proposat per resoldre l'equació de transmissió de la calor
permet contemplar la variació amb la temperatura de les propietats òptiques i
tèrmiques del material i qualsevol tipus de dependència amb el temps de la
irradiància làser sobre la superfície.
4.- La comparació entre les temperatures simulades amb els models 1D i 3D
pel mateix experiment demostren que quan la distància recorreguda pel front
tèrmic durant el temps d'irradiació és petita comparada amb la mida del feix,
llavors la conducció lateral és poc notable i les temperatures 1D i 3D
coincideixen. Donat que els dos models es basen en mètodes de càlcul
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totalment diferents, aquest fet reforça la Habilitat de les simulacions fetes
amb ambdós models.
5.- S'han disenyat i desenvolupat dos sensors electro-optics amb els quals és
possible monitoritzar a temps real el procés tèrmic induït en mostres de vidre
irradiades amb làser de CO2.
6.- Si la irradiància làser sobre la superfície d'un material no és uniforme (com
passa per un feix coherent remodelât amb un mirall facetat) llavors poden
induir-se diferències de temperatura significatives a la superfície d'aquest
material. En el cas de materials amb una conductivitat baixa com la del vidre,
les simulacions amb el model 3D donen com a resultat gradients tèrmics
grans, tant transversals com en profunditat. Amb aquestes condicions
d'irradiació, doncs, el model prediu efectes com un poliment no uniforme que
ha estat demostrat experimentalment. Per un altre cantó, en el cas de
materials bons conductors com els metalls, s'ha demostrat que tot i que els
gradients transversals de temperatura són més petits que en el vidre, han de
ser tinguts en compte a l'hora de dissenyar un tractament superficial amb
làser si el feix presenta algun grau de no uniformitat en la seva irradiància.
7.- Les temperatures teòriques simulades amb el model 1D han estat
contrastades en experiments reals de poliment a partir dels senyals obtinguts
amb els sensors electro-optics construïts. En la major part dels casos
estudiats, la contrastació és satisfactòria tant pel que fa a la temperatura a la
superfície del vidre com pel que fa a la distribució de temperatures en
profunditat. Tot i així, pels experiments d'irradiació fets a potències làser més
altes, la contrastació no és prou satisfactòria i l'explicació de les
discrepàncies requereix l'elaboració d'un model termomecànic més complex.
8.- Quan una mostra de vidre s'irradia amb un feix làser de CÜ2, la seva
rugositat superficial disminueix degut a l'acció de la tensió superficial. Partint
de mostres amb rugositats superficials de l'ordre de 500 nm poden obtenir-
se rugositats r.m.s finals de l'ordre de 1 nm. En canvi, defectes com
l'ondulació (waviness) persisteixen després de la irradiació làser ja que el
flux generat per la tensió superficial perd eficàcia quan els pendents locals
són petits.
9.- Actualment s'està treballant en un model de simulació 2D que resol
numèricament l'equació de transmissió de la calor pel mètode de les
diferències finites. El model 2D és més ràpid i manejable que el 3D i permet
resoldre un gran nombre de problemes d'irradiació ja que la majoria d'ells
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tenen algun tipus de simetria. No és així pel cas d'un feix remodelât
mitjançant un mirall facetat però sí pel cas de la integració activa.
10.- Un altre front en el que s'està treballant a l'actualitat és el destinat a la
comprensió global del fenomen físic acoblat al procés tèrmic en el poliment
de vidre. Es pretén poder explicar satisfactòriament: (a) la deformació
plàstica de la superfície de les mostres irradiades, que s'observa quan els
gradients tèrmics transversals assolits en ella han estat molt grans; i (b) les
discrepàncies entre els resultats experimentals i la predicció teòrica 1D
observades en els experiments d'irradiació de vidre a potències làser altes.
11.- El projecte més recent té com a objectiu l'extensió del mètode de poliment
proposat al camp del tractament tèrmic superficial de materials
semiconductors.
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APÈNDIX 1.
Un cos emissor real, especialment senzill, amb aplicació als experiments
descrits en aquesta tesi i molt referenciat a la literatura és una làmina plana de
gruix D a temperatura uniforme T. Cada element de volum de la làmina
contribueix a la radiació emesa per ella i en aquest Apèndix es calcula la
contribució d'un qualsevol d'ells d'acord amb la Figura 4.3.6 (a). L'expressió
(4.3.20) correspondria en aquest cas a la radiació que viatja directament des de
dofins a la superfície frontal de la làmina formant un angle 6 amb la normal i es
refracta o s'emet formant un angle j. Però, tal com mostra la Figura 4.3.6 (a), hi
ha una part de ¿/¿(o) que es reflecteix a la cara frontal, s'atenua al llarg del
recorregut D/cosQ fins a la cara oposada on es toma a reflectir, recorre un camí
¡gual de llarg en sentit contrari i arriba de nou a la cara frontal. El procés es
repeteix, de manera que la intensitat que arriba a la cara frontal de la làmina
com a conseqüència de l'emissió cap endavant de dV és la suma de la radiació
directa més la múltiplement reflectida:
on 5/^(6) ve donat per (4.3.20) i R és la reflectància a la superfície. Al mateix
temps, també arriba a la cara frontal part de la radiació emesa per dV cap
enrera. Aquesta és:
(2)
on 6\(6) és la radiació directa des de dVfins a la cara posterior de la làmina,
que recorre el camí (D-x)/cos0.
La intensitat total corresponent a la radiació que viatja des de dVfins a la
cara frontal de la làmina s'obté sumant les dues contribucions:
fo (*)L* = fe Win«** + fe (*)L« O)
Aplicant (4.3.24) s'obté que la intensitat total refractada o emesa a la cara
frontal de la làmina, formant un angle x amb la normal i procedent de dVés:
fe(*)l,
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Integrant l'expressió (4) entre x = O i x = D s'obté la intensitat emesa per la
làmina en la direcció %. S'ha de tenir en compte que en aquesta expressió, els
únics factors que depenen de x són 6/^(6) i 5\(6), de les fórmules (1) i (2)
respectivament, i la integració de cada un d'ells dóna el mateix resultat. Llavors,
el càlcul de la intensitat direccional emesa per la làmina dóna com a resultat
l'expressió (4.3.25), on el factor r donat per (4.3.26) és el producte de T* per la
suma de la sèrie:
(5)

